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Abstrak 
Penentuan konsentrasi gas Radon (222Rn) dan Thoron (220Rn) menggunakan detektor jejak nuklir Cr-39 
pada beberapa daerah di Sulawesi Selatan. 222Rn dan 220Rn adalah gas mulia dan bersifat radioaktif. Gas 222Rn 
dan 220Rn mudah terhirup dan terendapkan di dalam paru-paru, dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kanker 
paru-paru. Pengukuran konsentrasi gas 222Rn dan 220Rn di dalam rumah dilakukan menggunakan metode detektor 
jejak alfa (dosimeter gas 222Rn dan 220Rn pasif dengan jejak nuklir CR-39 sebagai detektornya). Dosimeter tersebut 
dipasang di dalam rumah di 8(delapan) kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan selama tiga bulan. Hasil 
pengukuran memperlihatkan bahwa konsentrasi radon dan thoron bervariasi yang berkisar antara 3 - 90 Bq/m3 
dengan nilai rata-rata sebesar 43,6 Bq/m3 untuk gas 222Rn dan untuk gas 220Rn yaitu 4 - 312 Bq/m3 dengan nilai rata-
rata sebesar 42 Bq/m3. Konsentrasi radon dan thoron di dalam rumah bergantung pada kondisi rumah (bahan 
bangunan, ventilasi, dan struktur geologi). Konsentrasi 222Rn dan 220Rn  paling tinggi ditemukan di sebuah rumah 
yang terletak di daerah Makassar, yaitu 90 Bq/m3 untuk 222Rn dan di derah Takalar yaitu 312 Bq/m3 untuk 220Rn. 
Apabila data tersebut dibandingkan dengan konsentrasi tertinggi dan dosis efektif tahunan yang diijinkan di 
lingkungan, seluruh hasil pengukuran yang diperoleh masih di bawah nilai batas ambang yang telah ditetapkan. oleh 
ICRP.  
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Abstract 
Determination of Radon (222Rn) and Thoron (220Rn) concentrations using the nuclear traces detektor cr-39 at some 
areas in south Sulawesi. 222Rn dan 220Rn are the noble gas and radioactively. They are easily inhaled and deposited 
in the lungs and over long periods of time can cause the risk of lung cancer. The indoor measurement of 222Rn dan 
220Rn concentrations were carried out using the alpha track detector method (the passive Radon and Thoron 
dosimeter with CR-39 as its detector). The dosimeters were placed in the house at 8(eight) districts in South Sulawesi 
for three months. The result of measurement showed that the 222Rn dan 220Rn concentrations varied in the range of 
3-90 Bq/m3 with an average value of 43.6 Bq/m3 for 222Rn and for the 220Rn is 4-312 Bq/m3 with an average value 
of 42 Bq/m3 radon and thoron concentrations in door depending on house properties (building materials, 
ventilation, and geological structure). The highest of 222Rn dan 220Rn concentrations were found at a house in the 
Makassar area, which was 90 Bq/m3 for 222Rn and at Takalar area was 312 Bq/m3 for 220Rn. When the data are 
compared to the maximum permissible concentration and the annual effective dose permitted in the environment, 
all results of measurement obtained are still below the threshold set by the ICRP. 
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